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L'enregistrément antamatique de la pression aimosphé- 
rique permel à dont instant de vonnaltre le pronostée dti 
tenrps par l'obsérration de la courbe de la veille: 


Si cette courbe monte, il y æ tendance an beau 
temps: si elle baisse, il y a tendance au manvais 
tormps. 


La variation diurne Jait baisser tons les jours lo lire 
mètre entre ro heures dx malin et 3 freures de l'ahréx-midi, 
Cet ahnissemunt correspond & l'espace de lenrps perdant le. 
quel le solele, approchant du sénétit el le dépassant, dau fe 
le plus les couches d'air, détermine an amoinatrissement de 
dus densité, ét, par suite, une diminution Je à fresxion 
atmasphérique. Ce fdénomène, qui est normal, ne doit donc 
pas étre considéré comme ne fndicalion de pluie, Mais 
quant, de T à 5 hiures, La conrhe cexse de descondré pour 
toonter franchement, le baromètre enregistreur domine ane 
indication de beau léniprs, 

Cet apparut, trés sémple vi trés sotide, faut étre emporte 
sans précautions spéciales dans une talise on done ane malle. 

Li ést frdispensable au bord de La mor, daris los villes 
Feau, à la rompagne. 
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BAROMÈTRES ENREGISTREURS 


applicables à la prévision du temps. 




















Baromètre enregistreur simple. 


Nos baromètres anéraïdes enregistreurs soul trop connus pour que 
nous donnions leur descriptions nous hous contentérons de rappeler que 
te sont les seuls qui donnent, d'unt lagon contiive et en fonction du 
temps, des indications exaités permettant de prévoir utilement le temps À 
l'avance, Adoptés depuis plus de quarante ans par le Bureau central mé- 
téofélogique de France et par tous les observatoires, ils ont été rendus 
réglementaires à bon de la marine de l'État-pat décision de M. le Mi 
nistre dé la marine, en dat du 3 juin 1667. 

Ces haromeires se constiuisént tn trois grandeurs, avec bolté vn 
xctjou à charnière, à une ou à quatre glaces : ils peuvent ètre fournis avc 
console En acajou, formant magasin pour les papiers à diigrmmtie, ét 
cadre pour la courhe du l4 semaine précédente, 

Nous avons toujours en magasin les feuilles À diagrammes dé baro: 
mètres pour les régimes lus plus courants. 

Pour Îles personnes qui veulent mettre leur Cnresistreur duns un silo 
où dans nn bureau lexueux, nous montons chaque grandeur dé mouté- 
ment sur un socle de bronze doré que recouvre une coge riche formée dé 
ciug lortes glaces biscautècs, fixées dans une élégante monture clement 
en bronze Gore. 


& 


Le petit modéle (échells dé em par millinétre de mercurela uné 
course dé 60 millimètres: 1l est empiove surlout par [és personnes 
qui se déplacent fréquemment pour allér en villéginnre ou se 
rendre aux bains dé mer. 


Piésslons MOVE on MM. 2 © bn fou Ydn To Lio PI0 
Ne des foules à dingrammes.…. : 236 688 599 619 681 696 
és Gé CIUG 270 Jde HU 


Altitudes Timiles d'emniot. en mètres ) bo ta 220 do So  Hou 


Le moyen modèle (échelle de 14% per millimétte dé mércurelest 

de beaucoup le plus répandu: il a une Course. dé Homme: nous pos: 
sédons toujours les feuilles correspondantes aux variables ou pres. 
sions Mmovennés shtvantes ! 
Mrisaiuns nos di ee. TN © = a Le ti "7 7 the bre ON oi SH 
Modus fautes dise 15 ao “48 40 A7 46 Tai ss) JA 19 2924 
Altndes Thinlts d'iéinplél, 4h en fé AT en don A LOS CA CUICH I 

Midi 5 6 6 fe He 2970 40 Ho SO IDD 1236 LES 3600 





Faromélre enregistreur avec console ét cadre pour lé diagramme: 


Le grand modéle (échelle de 2000 de 9% pur mtllimétre de mer- 
curé À unc course qe #5" de merciee duns Lé fprémier vas el de 
Soi dans Le second, Tkcns Les autres cas, noué donnons lés feuilles 
n°38 qui Re portent pis de chiffres imprimés. - 

Pressions MNUVENQES en 4, en) En SU “590 ‘TU 
Nr des es échelle Dm eo 4 RER] 367 568 635 
d | { échelle à cm US 148 702 174 137 





MMA. — Dons dés mouvements des barcmbtres Précédents 
Péurent érecmontes dans des boites différentes de sos [FPes Courans 
de façons meer harmoniser avé Je diyle dés fidcrs ui ls dérvent 
dire trstaiies, L'éfabliééement dé dès boites shectades, donne lien 4 
nié us-vadiee dépordant dé la malure des Bois dmproyes él du dre 
ais dcrrdndé. 


Tous les vachts et mavirés de plaisance, souviens de DAVIEU CE 
shus danger, se munissent dé nôtre baromètre enresistrour. qui dt 
Adopté par là marine de l'Itnt, Grêve à jui, le piloté est averti deg 

'arlations que va subir l'atmosphère, &t pont prévoir les LeMPÈLes 
Le baromètre lui indique sil peut éontinute sn promenade, @u 41] 
‘uit carguer Ses voilés.el rontrér au por. 

Nous avons Clrerché Un moyen pratique de sotstriite nas Apps 
rails Aux sécousses des bâtiments et avons.créé notre suspension 
à ressort.qui atteint parfaitement oc but. 


Suspension à ressort pour suspendre le baromotre COFCMISUEUT 
au plafond dés cabines de vachts ou de navires: . : - 60 fr. 





Suspension à ressort avec baromètre coregisireur à 4 glaces. 


A fou achelér de ces CHFÉLISITEUTS, Mods fronts les accessores 
eh assurant de Joichannement fondent an an une clef de remon- 
lag, 1 plume, 1 facon dencre fhéciate él 55 foutiles à TROT. 


ni 


PRIX DES BAROMETRES 


anéroides enregistreurs 





Baromètre enregistreur sumpie. 


DIMENSIOXS  APFRHOXIMATIVES D'EXCOMRREMENT 


PET NETÉR GR (s 

uriri LE AOL M #OnELF 
ÉOnÉOUT 2 = ni eee (E + du ju 
HatEérir:- Th RON à V4 [2 lT 24 
Pre lonceut : UT sr ss [I L3 dr 
Pate Environs - ARE PAT d* 1 “4 


Boîte à charniere à une glace, en acajou verni 
Pet OROMRleS ua ee ou dus den ee ne ne os OKE: D 


Moyen modèle, adopté par le Bureau central météoroltl- 
que de France. tt réglementaire dans là marie del État, 490 » 


Cenod MOMBEE Ou ue nue ee eu à ba 4 Lo « ‘640 


EE 


= 


Boîte à charnière à trois et à quatre glaces, 
en acajou verni 


Petit modéle simple, ,; , . . ; . A0. à 
— ivéc console et cadre pour le ditgramme. 450. » 


Moyen modéle, ; : :, .:- -, MG Dis Ces : + 410 
= Ave consolu ét cadre PAT le diagramme. HS à 

Grand médélée, . , - , - … 128 + 
— Avec console Êt CAûre pi QUT le asrmunes GÛU0 + 





Prix des accessoires 


BITES avez = etle HN ai GS GURNetera Eat …. dE NfÈrEs À 
Flacon d'entre pubs Aie. He ss hant: que sürlée parité, à , je loc A0 
Clef de cemoittase SAÉGAle ,,. à oo som gs mom à ES PE ja fée. 80 
Feuilles dames hebdo aires, a série de ss faubes; petitroodèle E 
— — — müven — .:. 410 à 
= — —= NAN —. #0] ‘2 


=. 


Boîte à cinq glaces biseautées 


Socle et montures en bronrs doré 





Baromètre enregistreur, monture en bronzé doré. 
DIMEXSIONS APPFROXIMATIVES D'ENXCOMBREMENXT 


des Beromiètres À 5 slabes monture branie doré 


TEETT ATOrE LM LR PME 

NÔDÈLE: SOÈLR NET 
| FLE) ELTUE = à Sim [] L ! 1 à à ü à ETS SES D si 
FEittéur a etat Se MU SET 14 F5 3 
Frôfeneleur Mit tn mes 1 4 : é li 11 
Fo Lu) pen, F " - s ati + “pi La À iq" 


Patit modèle, , , . . L NS dise cé sie sx ER ! 
Moven modéle. , is De piste, té dre a%ù si ESS à 
CFA MAO, D 2 ue nos ape loge are De ns LA 2 


Consoles pour les baroméirés à cing glaces 


Petit modéle cn acajou, , … ,.. BA vu #0 “3 
Moven modele en acajou, , ., . mr =, se ddÜ ::a 


Grand modéle en acajou, + 24 4 4, 4. 4 4. 200 


Légende portant nt prévision de temps — elle se lixe-sur le recule-atgnille — 
GA 1FCTE ATAVÉ passait s = FREE 15 ER" Lux ‘RES 


Leu-Harométres qu mmévon tiodlüle à'érols, à quatre th cing placés ét tous les 
baromètees du grnné modéle compréenncot do thermométre à mercure à l'intérieur, 


THERMOMÈTRES ENREGISTREURS 


pour nulieux ambiants. 





Le thermomètre emplôvé dans &e modèlé-est londé sur l'éempiéi d'un 
tube courbé:en cuivre, de section méplate. Ce tube; dont jes-dimensions 
varient suivant hi marché où 4 sensé qu'on désire obeenir, est Mer- 
métiquement fermées plein d'un hioquile difficile à congeléer:; la capacité 
du tube pour lé-type moven est d'environ 2 centimètres cubés, 

La dilatation du liguide fait chancèr la éourbure du tube: l'une de ses 
éxtrdiniecs étant Hadé-sut lé Gâtr dé Crppargl, Fautre.sé déplate de quar- 
tités qui servent a mesurer és variations dé lcmpératuré. 

L'extremité libre est reliée au moven d'uné bielle a on leviér qui porte, 
comme pour les bartométrés, 1 plume remplie d'encre. 

L'appareil et gradué, par-comparalson avec tt thérmometré état, ti 
se servant dé prlucièrés dl d'tuses pour obtenir ifdréents derres dé 
TEMPLATE. 


il 


Fur. ue ps 


El 
q 
: 





Thermômétre enrégistreur pour mmilicux ambhiants, 


Les thermométres adoptés. par le Bureau contre météorologique de 
France sont gradubsulée — 15h go deurés centigrades: les dimensions 
des leviore sont choisies de façon qu'ine variation de température de 
1 degré soil répréséntée par un déplasccment dé. 1,5 millimètre pour fa 
plamé, et les divisions du papior quadrillé sont en conséquente éénadéus 
de cetté quantité, Gel Ccattemenc a l'avantage dé permettre d'apprécier à 
vue lé dixièmé de degré, 





an + ee 


Le régle des leviers pour obtenir l'amplitude vaulie du mouvement 
de Ia alume s'opure, nie fols pour toutés, lors dé la-constructionset l'on 
ni plus ä craindre qu'un déplacement de ère par suite de mouvenents 
moldcualiires du métal avec 1e temps. On corrice facilement l'erreur qui 
résulte de. dépincement, en soulerant us ou moins 18 partie fixe du 
Lie qui ést montée, à cet eMet, sûr une platité dont on peut régler in hau- 
teur au mosen dune clelaigissant Surume vis de rappcl. 

Les dispostions adéepuese pour la construction de ces thermemétrés 
Lrgrr : D euraut Hé gland -sénstoilité : par sa maligre. Le tube moteur el 
Cininemmunt Londueteur dé Li € AIS, il présenté une Suriaéé consid 
Fabli on Contact aves lait ét n'a QU'UTRE Étible inadal, le liquide qu'il 
COHlienl S MEET done rtplucent el équilibre ave li températul'e 
autant. 

résulte dé des conditions une telle Sensibilité qu'elle deviont un 
obstacle lorsqu'on se propose dé coinparer Its indications de se ther- 
Tatmètre à celui dé thermometres HdinaiTes. CAT CUnE-Cl sé trouvent 
cnétamment en rétarnd aur lé thermomètce métallique, 4 lus variations de 
émporiure sout un péu rapules, Mule-si comme on Le ait au Bureau 
central météorologique, où compare les indications données par les ther- 
Méneires à max SE à midima avec collés de cet inétroment, Gén vérifie 
Méllement qué des indications concordent au dixième de degré pris. 

Extoit du rapront lait par M. Le colonel Stunt, à Li Société d'En- 
CONCSRENent, eur le Appareils enregistreurs Richard. 








Lorsque lesthermométresdolventétreinstaliée dans des endroits 
où lon peut ceundre des chocs, on fes munie d'on grillage métal- 
que consliluant un garantisseur. 

Les deux mücdéles les plus courants sont = lé inodèle du Bureau 
central météorclüvique Qui donne voté échelle de ven ou 1,52 
par degré centigrade, et le petit modéle qui donne une échelte de 
Le par derré centiéyide, 





IHMENSICS APFPRONIMATIVES L'ENCOSAREMENT 
PeTir MOOGLE MODÈLE nc 4 


one de le frite " = j L'ErE ne TT jee 
PLU TRIER TS LR ee En nd PUS = ES ST #] : 
Hawtsuit TT End UNE Ehe du E-# ÉD Hs 
Frofondesr 14 OL ; Lis » AL 
DGimnetré dy cvhudre, MR TR RE : É= dE e 
Lüngueir du iasrumne See ee EE ST RS RE TE KR à Fos 
auteur — ART ati ae dar le A Te es rs 


LEE, ENV r DO OÙ = OÙ Om Mon RE LEO D Se pr x. Li - ar ri 


Lui — 


PRIX 


[EN 


THERMOMETRES ENREGISTREURS 


a ont ayn 27e no 9 mn 


Atout acheteur dé ces enregistreurs, nous offrons les accéssairés 
en acsurant de fonctionnement pendant Un an : une chef de re- 
Muntaige, une plumé, un flacon déncre spéciale, 49 Houilles à 


cibirrntnmes: él die 1nSiruction pour In mise en fonction #1 


l'entretien de Fappareil 


CS SN nu nn LS US NN nn NN 


Boite à charniére à une glace 


Petit modele, Büite en tôlé pérnle. 

Le ndne, boite en acajou vernis Pour toncuionnement 
LM, noms eue ac et à, a à 

Modèle du Burenu central météorologique, frolte en 
LOE RER 


Le méme, haîte hi acaiou vetm 


Boite à charnière à trois glaces 


Petit modèle, hoité en tôle peinte, 

Le dvdire. boîte en déalou verni, aréc console et cadre 
pour le diagramme de fi semaine précédenté. : , , . 

Modele du Bureau central météorologique, hors er 
Le pinte | || LI L Li LI LC L L | |] Li L E L = 


Le même, holte en aéalon verni, avec console cet cadre 
pour de diagramme dé li sérmaite précédente 


308 


410 
415 


345 


345 


PRLX DES GARANTISSEURS 


pour les thermoméètres enregistreurs qui doivent être installés 
dans Les endroits où l'on peut craindre des chocs. 


Garantisseur en fil de fer peint. pour les apnaretls en 
hote de tôle 
PÉRIT ME ue UE Miele 1/0 a34s Mie Et oh ST » 
Modele du Bureau central météorologique a Et su CS 4 


Garantisseur en fil de cuivre nickelë pour Îles appa- 
retls en Dôlte d'acajon : 
Pehlnadele = is ns al Sn En + 58 a » 
Môcdèlé du Hurcau éentral A : 35: » 





Thermométre enregistreur muni d'un garaniisseur. 


Prix des accessoires 


Feuilles à diagrammes hebdôomadalres, Ia série de 58 leutlles. 


Peel edéle rte y Mis 5 + 

Motéle BC M: se D pe rec UE 1 

ÉMIS eu 1 nn ds 22e dont pue au vos De 90 5 
Flacon d'encre spéciale, ne séchant que:sur Je 

HÉPAREel 25% nur sin le! = 3% Gé le flicui: 3.60 

Clef dé remonage spéciglé. 4, 44 4 4, à. drièce 2:50 


SUMÉROS DES MEUILLES HÉBDOMADAIRES EXISTANT EN MAGASIX 


ETIL MICLEET: MCEÈLE 8, €, 4 
Limité des kb a hdiai tee eh débris. j Cr sn | —ÿé- —1ù 1 15 -— 4 
Lenticimies.s à 1 {0 + ji +41 HS HG. +0 En 


MCE TÉES à à à " OTÉ LE toi IÜSre 158 to 113 
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HYGROMÈTRES ENREGISTREURS 


Lu anpel'é its cuiéelstrent recemment l'état hrérommétrique celte Le 
papiers gt dé of ro, on a doté iomddlitement: sans évoir busdir 
l'aucunt table, lé polar hvgramérique de V'air, en cuntièmos:etfectié. 
sans les cdeule et les manpulanons dés héérométres drimiires lobécrva- 
Lin punnl du torse, léclure de Ki temperature. téble dés tensions dé la 
VA pe d'eau. été, L'urétroment ésl locmé dun Eesccaonde cheverrs qui 
Hasmet ses indications K plume careistinné au moyen de deux cumes 
coredtrices assaut l'uné gur l'autre, Le lonctionnement est trés donx e1 
és sûr. Le fniscean de Cheveux se comporte hoaucoup plus réclirenunt 
ct plus “éxaiclement que toutes les aires subétinces HEONNÉTUES 
ESAAVÈCS JUS CE ÎGUr. 





DIMENSINNS. APPHORSIMATIVES MENCOMBREMERT 


PETIT MOROLIE CC MOVEX MEL] 


Long j é . ET Lo nie 
Héuterr. nt , Lo À 
BPrébuvdene rte - lt F2” 
Diimélrre di cles ee ii; 
Hauteur au dinibrantan: … 4 “ï 
Lotvrucur di diagramme, #5 TT 
d'aide, voir ; R DT Tag 


Les Niorométrés crnreistirents soût mdispessables dns tous les ohser- 
vatoires el stations météorologiques. Leur emploi s'est également ropaole 
dates -béntcéun d'industiies. principaièement dans les mcllers. de tisgice 
pour les étaresséchéts [sont éenlément trés utiles pont lès avrres el 
és appartements; (lé tonetionnént aussi en l'hiver que l'été F 

Suns IBdiCation Cobtralre, les bysrunétres évregigtrèure Sont Mvrés 
avec culmidees hobdomadriresz miss sur demande. nous les fouritééonts 
avec crindres jouraalière, sans changement die prix. 





Prix des hygrométres enregistreurs 


Pétit modèle, mouvement en énivré, bite en tôle. 0. 416 + 


Moven modéle, hoülté en téles 2 oo eo ee 2 SK 
-— béfté en AC4)00 vérui avec garantisseur 
en CuErie tickolé. a sx «3 ÉTÉ à 





HYGROMÈTRES À CADRAN 


Le système hygromérique adopté pour nos coregistteurs n 416 
Cmpièse pour no$ npparelis 4 cadran: — [l + en a de deux mo: 
deics, La firure ci-contre représente Le modele de vor, 





Hygromeétre à cadran, de Ge de dinmmétre, Cote montre. 400 * 


de roëmde diamétre «4 04 , 2 ‘60 0 





Tous les hvgrométressont accompagnées. d'une table donnant le 


poids. de la vapeur d'ean contenue dans l'air en lonétiôn. de 
l'étut hygrométrique et de la tetpétature. 


BARO-THERMO ENREGISTREURS 


lil! 


BARO-THERMOGRAPHES 


Pour répondre aux nombreuses demandes de nos clients, noûis 
avons établi un appareil combine enregistrant simultenément et ur 





la mène feuille à diagrammes les varlations dé la préssion dlire- 
aphérique ut celles de la température. 

C&s indications se complètent en effet, ét leur obecrvation permet 
d'avoir dés notions trés exactes Sur ln provision do tèmps. Grâce à 
cles, Il devient facile, avec un peu d'habitude, de prévoir présque 
surement l'approche dus orages, des cyclones el én général dé tous 
les troubles dont l'atmosphère est le srègre, 

Cet appareil, attendu depuis longtemps, ést appelé à rendre les 
plus grands services aux amateurs désireux de se monter simple- 
mént ét à peu de frais un poste d'observations météorologiques. 

Crtâce à Ses dimensions réduites au minimum, lés mêmes que 
celles du barométre simple, 1 trouve place dans les pièces. les plus 
exgués, sur les Bureaux lès plus éncomibrés, sur les tables et les 
étagères lés plus charréis, 


= [K== 

Sa simphcité et 44 solidité permettent de l'emporter, sans pré- 
cautlons spéciales, dans uns valise ou-dans une malle: il est l'ouxi- 
aire indisphénsalle du touriste ét dr VOYÉHTEUT. 

Le tube thérmométriqué, placé habiuellement sur le côté. n té 
reporté Sous la bolte, cn un point à l'abri de touté atéinte Curieuse 
ou Maladroite etcela, Sans nuire à la sensibilité ni à li précision 
hs idicetions. 

Larveur. . ‘1 


BImenstons dhprormairtés désiré sit à à larunrs à 2 jrs 
Prafoiud sui 1e 


Paie: daviron & Kilqcrimmus 





Prix des baro-thermo enregistreurs 


Boite à chaïnière À vdlace, em aengon vérnn 4, - , à à . Siôfr. 


— —  0ntôle vernic, pour l'extérieur, 540 fr. 
Boite charnière à j ilâtes, énacajou verni, . . , . . . , Or. 
Z —  éntôle vernie pour l'éstérieur … 540 fr. 


Boite glaces acajou ciré, Incrustations de cuivre,  _ . 900fr 
Bulre a ñ glaces biseautées sûcleecmonturé ee bronteduré. 960 fr. 


À tout .acMatalir \le_érs cnrédieileurs, ous nfonékes. pocessoires en a6s1r 
E&Et Le fonctionnent pendant on ati une clef de létooeutueé à plumes An 
Basin d'encre spidinle dt ZE fauillés à disetainuess Ne i6 pour les altitndes 
InfÉlieUres À Sn metres: N° 54 pour Je paye sitdés entre 1£0et Du mètres: 
Ne 234 quand l'enrcgisiéeur doit lonctionnér-entre Lo el 550 mètees d'alituite, 

l'euitle anglaise n° 754, Hiromibtre dé 285 à AS thormométié de cd ä ont FE. 





Prix des accessoires de rechange 


FMhirme …. ' piton ea EU, HÉS 0 
Encre spéciale. ; . = 1 facon, “2:50 
ROC EMMA cu Zi ui es deco . api, 9.0 
Fouillés h-dinérammes, ls série de 55 feuilley Or CE EN THÉT-S 


Et commandant Un baro-thermo envtegiaifénr, il est imlispensable d'nill- 
quart an mois tnprorinqutivenent, l'altéudé de Pen drait a I dot fénetiorie rc 


MNUPA. — Les Farodhrine enregistrénrs penvent remontées dans 
der oies quifes que delles de nûs modles courante, de face & miletix 
Sentier Avec Ie strledes Péces die dis dofrent étre installés, L'érabtis. 
fement de ces Doites shécester dune diet à dr -plusratiué dcperdant ce 
lanainre des bof emplois ef du frarail demandé: 


= [is — 


BAROMEÈTRES ANÉROÏIDES 
à cadran 


avec ressort cambré intérieur 


Modéles 4 grande marche Cadran divisé en 80 parties 


PREMIÈRE SERIE, Mouvement à räteau 


toite cuivre jaune vera, écoin-bolté garlon. 
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DEUXIEME SERIE. Mouvement à chaine 


Bolte-anelaise. cuivre demlirouce, écrin carre velours et pou, 
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Baromètres métalliques à tube cintré Bourdon-Richard 


te 
Armature rite tuubour, 
caNVPE. MMEUTE VEFHL, 
d'acier Erérinr caches 
c divise er do Ares: 
COM penSALrioe 
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BAROMÈTRES DE POCHE 


de montagne compensés 


Nickélés où dorés mat anglais 
Divisions barométriques fixes 
él cadran dés hauteurs mobile, 
Gradués pour 2,000, 5000, 4000, 5,000 où 6.000 métres. 





EN LA, 


Cats LTLAS 
FILETS L IQGCE 


7 ) Etude diametre . .  ., 4. = ET 1 g2 
PTT EL conmtaabimétne 2e au «em Mn 
Nous. Cadran des hauteurs mobile. tournant au Moyen 
d'un remonter. ve, < .. +. + Enplus 1Ù : 
Ne 130. Boussole ct thérmométre sc vissant nu dés des 
DiroMÉtSS Fi Mme OL D Eu plus 4 
Écrin soigné gaincrie pour modele de 49 mm: . 4. LE » 


# 


£ SE = RE ET nt 0e 13 + 


Plus-valus pour adjonction d'une loupe sur la élue, 3 » 


BAROMÈTRE DE TOURISTE 


compensé 


BOUSSOLE se vissant au dos du bärométre 
el 
THERMOMEÈTERE incrusté dans le cadran du baromètre, 
Divisions baromeétriques TlKkes, 


cadran des hauteurs mrobilé 


Nickelé ou doré mat anglais 





N15r, En 6% man, de diametre, sadué por Sc, 


SOC on. oO OU ÉROUNE MIEL. à + » 160 > 


Etui sellerrs cuit laune 4 éGurTOEe, 4 à à à « © “rs je ‘HE 


— #0 


BAROMEÈTRE DE VOYAGE 


spécial pour la prévision du temps 


BELIERE et VARIABLE mobiles 


65°" de diamétre. 
Nickelé ou doré mat anglais. 





Le baromètre 4 l'avantage dé permettre, part un simple mouve- 
ment du fonc de La boîte. de placir le variable inst que lx bélière. 
en regard de la pression barométrique moyenne au lieu où l'on veu 


l'ounsgerver. 


Ne 168, lin 5 mm. de diamétire, … . din is Es CN 


Écrin soient , à . = | . 16 


BAROMÈTRES ALTIMÉTRIQUES 


graduation du Colonel Goulier 


Modèles de poche compensés 


Givision härométrique flxe, 


cadran des hauteurs mobile par la lunette, 
eradué pour 2000, 3.000, 4.000 où 6000 métres. 


Nickelés ou dorés mat anglais, 


Girdinairement, Îles 
hirümétrts Aves 
cidran dés  4lEttu- 
des mobile. on lu 
division dés pres- 
sions en partiés 
guales et celle des 


altitudes en partits fl 


itbpies Léllé fNra- 
Uqué Lt cét(mna- 
dl, car, iorsqu'on 
déplacé lé cadran des 
nltitudes, 84 crälus- 
ion nest plus Eh 
rapport du  péinl 





inttial où elle #4 été 
prise, Dans le baro- 
metre “altimétriqué 
Crauliér, c'est la dlwi- 
sion des lNressiôns 
QUI est en parties 
inégralcs ét celle des 
altituces en pariics 
duiles:on péut dénc 


ldéplacér celle:gi 


dans n'importe quel 
sens. cle concorde 
touours. avec [a 
civiston ‘des phres- 
SAYS 


NN 142 
Nnus | En sm de dramétré sr A en es 120 » 
"1! Écrin saigné wainellé Sue 15 » 


BAROMETRES ALTIMETRIQUES pour 1Es MINES 


Sur commande, pottmmént pour l'emploi dans les mités, on 
rauslonne:2o où Séometres do cadran altimétrique des barGméètres 
du Colonel érouller, pour les adapter a la mesure des prolondeurs 
mavennant-gneplus-ulug ah, … 2e 42 2 en on « 8 


al — 


BAROMÈTRES ALTIMÉTRIQUES 
wraduation du Colonel Goulier 


Grands modèles compensés 


Division barométrique fixe, 
cadran des hauteurs-motils par lé remontoir, 
Graduës pour 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 ou 6,000 métres. 
Nickelés, 
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Etuis sellerie cuir jaune à Courroie 
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BAROMÈTRES ALTIMÉTRIQUES 
craduation du Colonel Goulier 
Modèles à vérnier compensés 


Cadran dés hauteurs mobile à la Mmäin, 
vernier mobile par lé bouton réeméntoir subdivisant 
te cadran des allitudes en 120. 
soit l'appréciation de | métrée ou de 15 métre. 
Mickelgs, 





Ne LASER 


Modele hour mvelléincats, à doubles chambres haro: 
métriques. éraducés pour 1.264 métres, appréciation 
1 pi 143 fé# 15 IMÈITE, 


jure FOUT Co, 3000, 4,000 où 3:06@ métres, 
apprécialon 1 métre. 


En ÉN E CHARS, se ie cui ven vu vé a à MA 
En psc 7 ds FOR re Ds ia M pre SE su © ME à 
Écrin soigné -gainerie pour modéle de cgémim , 2, 4% 


= es —= — PAU nos à à 45 


Voir page 22 pour la majoration avec étui sellerie à courroie. 
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lROUSSES DE TOURISTES 


Lomprénant : un baromètre compensé, modéle n° 124, 4 cadran 
des lnutéurs mobiie par la lunette, uné boussole méridienne à 


barléau ateluiée et un thermométré Mercure. 


À,— Elui forme savonnette, en maroquin, 


Instruments fisés sur une plaqué métallique argentée 
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PLEIS à UE 
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] Baromeare et hougsolc di 
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Le Al 


Ce 
En JE. 

di 
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Plus-value pour actronetion d'une loupe sur brglace.. , + à 


B. — Etui forme pochette, Instruments mobiles, 


Môme composition que lé n°146: 


Barométre él boussole nickelés ou dorés mat anglais. 


Thermomélré Mercure Sur lvétré ou tiérmomeélre fronde, 





TE MIT AMI 


ACTA DEL 
PLETT & POCI 


| Thetroments de 46% décdiametre. … 268 un 2470 1 
\ — Ré LUE 280 On ZA 


— M— 


TROUSSES D'INGÉNIEUR 


Comprénant : un barométre compensé n° 120 avec divVISUIE 
barümetriqués et altimétiques fixes, de Gi mi de diamètres -te 
boussole méridienne à barreuu anglais, méme diamètres un niveau 
à pinnules à equiibhre stable et un thermomètre & mercuru; lus 
quatre instruments vés sur plaques métalliques argentics enclris- 


séés dans On étui deux faces, Ci maAroguit EL ÉOUrTON. 


J da à F1 
À LL “| + 
| M 1 
l = ‘serions 27 
F l 





Nu 156 


NU ef. Trousse d'ingémeur avec Färomeétre à Cara 
des hauteurs mobile par ltlunétte - , , ed: » 
Plus-value pont adjonction d'une loupe sur 1 


eric. 4 : ï GI 12 à cl : Qu 


isa 
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ENREGISTREUR ALTIMÉTRIQUE DE POCHE 


Compenseé 
Breveté S, G.. D. G, 


Il trace automatiquement sur une feuille de papier 165 
préssions barométriques et les dllituces aux heures 
correspondantes, — 1l fonctionne dans toutés Îles 
positions. 


LL 


Etul Sn marequin. — Poids approximatit : 460 gr, 


Dend-ccpa idiot d'u ec MtiDn 


és a, 


Fonctionnement parfait 


É juan 


FHLLH AE 





PU MONET MEL 


MY tot: 


Modiié À, snécial pour l'automobile, gradue: lé aa 
too mètres, trois chambres birometnques, révolution 
du papier Ga 24 hecres, pointant de 2 08 à minités, 
Série de fo feuilles de rechange, un Macon dencre spi- 
cale, ane élé de remontage: l'instrument et les uccrs- 
soires réums-dins un coffrét dm adajon , 44Ù s 





Medèles F et ©, pour touristes dt Ingénieurs. mêmes 
désrntttons que ddecsus, mcie cradués: le B de o a 
soc motres. Le C de © à SO Mètres, Avec LCUÉSSOITÉS: 
ét coifres si ; i % Ë x 410 

Modèles Del C, spéciaux pour aéronautes, révolutioit äu 
papier en 3 heures, pointant dé 1 minute en 1 minute, 
aver aédesstireset COPPEL, à 44 vs su ++ #40 





Modulrs Het C.avés münrément de Gheures poantant dé 
Fe 50 SeCOMALS, ee ee 4e RNA 440 


ACCESSOIRES DE RECHANGE 


pour barométres enregistreurs 





série de 50 feuilles pour modèles N, Bouc. 
Flacon d'encre spiciulc 

Plume de rechange . 

CIE de remontage . 

Agraté qu papier us 


ÉTUI SELLERIE 
an Guir jaune, avéa courroie 


pour enregistreurs altimétriques de poche, 
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Lex fouiles de ces tesframents etiélent ésaicment com hôutcés 


dl Pieds ALIAS: 
[) Dé joct & di 
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ALTIMETRES 


modèle officiel de l'Aviation militaire. 





Boite en alumininn avec coblcrutte aux dimensions normales. 

La collerette de firaton-s un diimétré. de véo imm: + ëllé: cs 
munie de dteous équidistants d'un diamètre de 5 mm., répartis sur 
une circonférencé. dé 1600man: de diamètre, 

Le cctran à 400 mm, de drimètre. 

Les wraduations sont équidistantes en altiudes et conformes 
au tableau de concordance des milirudes at des pressions, en 
aumosphére standard du ST. A 





ispositil permet dé décaler Le cadran des altudés de Hiçon 


el 





L'Arx 
à pouvoicunettre Faiguillé én regard de loule. préssion comprises 
entre 20 im. et O9 mm. dé Mercure. 

Cet altimérre se fait en deux modèles: l'un avec-cadran blume ct 
divisions noires, l'autre avect cadran noir et divisions-blanches: Dans 
ce dernier modèle, l'aiguille ainsi que les chiffres 1 Îles traits 
correspondant aux 1000 M. jusqu'à deco nm. sont rendus lumuncux 
par l'upposttion d'anc matière radioachve, 

Altimétre à cadran blanc téglé jusqu'a éco 

Mit né TO = 2 no sen SU GC as je > EE à 

Altimétré à cadran noir, divisions lumineuses pour 

les 1000 m, jusqu'a où, Toul jusqu'a +00 Qi 


CMS TETE. on — HT is à AT: 


=: HOUSS 


THERMOMEÈTRE A CADRAN 


modéle d'appartement 





us thermométres-en verre. émplüves communément pont tie 
Qquer (4 temperature des appartements, s'ils @nt lavantige:du En 
simplicité présentent lé grave inconvénient donc lecture difiicite et 
souvent Incértairte. 

NoUe Nouveau modéle, basé sur le méme principé quenus ther: 
munnettes coregisiieurs empluvés dans toutes les organisations 
mitéeurolowiques, indique |4 lesnnperatuté au moyen d'une miéuillé sé 
déplagant Wevant'une latgé division tracée sur un cadran d'environ 
Lo centimètres dé diamètre, Elle peut donc ae hré sans la moindre 
culte méme ang certaine dittunte. 








Si lon agouté ho ccli que tous les organes sant métalliques, 
ce qui Leur donné une solidité que Ponhe péut demander au verre 
at que tout Île mouvement esi renténmé dans une dlévonte boïre de 
cuivre tickelt! on se rendra faclloment compte de l'intétét de notré 
nouveau thermümeue à cadran qui & sp placé ma fquet Aussi bien 
dans Llés boréaux d'adminisarations Que dans les appartements 
privés, 


Thermometre à cadran de 1% cent. dé diametre. …. ‘EÙ 


THERMOMETRE AVERTISSEUR ELECTRIQUE 
à dilatation de liquide 


mettant en fonction des sonneriés électriques 
aux températures maxima et minima qu'ilest nécessaire 


de ne pas dépasser dans un endroit quelconque. 





de thertamellé cétabéclument occessire dass Pidustres, Pour tartes, 
sâchotrs, chambres dé mul, ch tr do aéricuiture, Noir la préservation dés 
unes de lgolèé:s en hosticuitaré, pour ioules lès sCrtes: GNT, rs fil 


ae domeguque, soit pour les bains: soû pour le chaulauwc dés hileis 


anhariomons.-chambres de malades, liopmtaux, 
L'apparel, dune rande solidité, abédtument inexydabhle, et-compléte 


int caranti sur Tacturé: 


Prix du thermomètre avertisseur gradué de —io4ñit, , ‘O0 » 
420 - 


Modèle sur socle d'acajou avec gnllage protecreur mckelé 
ÉRpÉUNTÉ CETTE 


Une pile de deux elements avec une sothene, . 


DISPOSITION OU THERMOMÉÈTRE AVERTISSEUR 


ainsi que de la sonnerie et dés piles lorsqu'on ne veut avoir 


qu'un Seul timbre 


pour les températures maxima et minima 


SÛMMERIE 





DISPOSITION DU THERMOMÉTRE AVERTISSEUR 


ainsi que des sonneries et des piles lorsqu'én veut avoir 
des timbres différents 
pour lès températures maxima ct ninima 


Hans av cas. 6 out abdmalre des lableany tireurs £i lanatallétier 


prets plusieurs Murmoméitres 





Fac-similée en demi-grandeur d'uné courbe de baromètre 


curs ‘HICHAHD "" 


né courbe de thermomètre enregistr 


et d'u 


central méorlogknt de France. 


Modeles du Burcau 





Harnmétres BnreéISIEEUTS: «4 ous « a ie © AT 
Thermométrés enrélistreurs : Ex | Sn EE Hi M1 
Hégrométrescnresislieurs. - . . : RTE et Pants E- 
Héérométresé drain à 4 ee ee à mue ee à Ta 
Baro-LheérTmo CnTeTISiTEUrE.. 0 0 ASC + D "ai Aer FA 
Harencettés atératés MATE, 4 ms ses eue à LEE 17 
Harmitrés HUTIMEINUUES, Om. ASS = Ki Zi 
Enregistreutatmeélttaque de pce , : 3j 
Altimetres modéle 0fftetélée Fat MEME. à 4 à à dt} 
Thedmaméettés à cubain pou appaitioments. - - - . UT ET 
A1 


Thé cms AVG TTIESEUTSS à eo à ou 


CONDITIONS DE VENTE 


Les Prix trdighies GN coton ere nent BAT marcandises hrIsCr 0 
payables dt 'PAYES TRS ECO 

Les J'raie de port d'onballaue ef éremluellement fes droits de dois an 
œuvres sont engus à de charge de locletéter, 

Nes narclandises Lit chetiéés ace ÉTAT, risgus of bértle dit der 
halasie, ét eetni-ct en cé diniaries, déevrt xérenl san HOÉQUTE CARE de 
transportent, da maison déclinent late responsabitété dant à del dira ri 
ga celui des emballiges qui nom tunionrs sodutres, Ces dérriens :séri 
confie qu PE oui MOMRenté el fhe AE TS repris, 

Les articles dévrés He sit RE PENSE ÉCRAN EE 

Dour des personnes n'avons pas decomfie danse ta Maison, des CRUEL Hot 
faits conférée reanEon PSN 

las ordres proc de pass air Pont ne péd farre pes CONEFE 
réndhoursement he seront éxdentés qu'alrés Fécepiion des FO. 

A mine d'avis contre, des erhdifiqns se l'on OR ons Bar grande 
vitesse sant fotr des caisses pour ste cnnorder par colis portal. 
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NOMENCLATURE DES NOTICES 
concernant les appareils construits par les 


ÉTABLISSEMENTS Jules RICHARD 
et envovées sur dénande adressée 


25, rue Mélingue, Paris 


METÉEOROLOGIE 


Vilussc et direction du vent, — Pression atmosphérique, — Ténipèrature, 
— Humidité, — Pilule, — Roharon solaire, — Nébulosté — iectrené 
tellürique-st atmosphère — Métiorographté, — Microbiologie 


PRÉCISION 
'hronégraghes, — Trépidometres, — Enregistreurs photorraphiques, 
Plantaëttres.—aeimètres: — Moulitel trdrométrique, — Ckvponn- 


eut de précision du LY Hagenrx, 


INDUSTRIE 


Enevgigtreurs de niveau sur mia et à distant, — Manimutrés, — (né 
HeHnèlres. Crnamomutres, Fhermorelres, — [frométres, — 
nclis 


Mécramires, — Anémomitrés, — Transmelténre Sécinqués 
sance: — Contebleurs dé rénché.etc 


ÉLECTRICITÉ 


Lin 


Voltmètres et Ampéremètres 4 cadre mobile, éleciromasnétiques, (her 
miques, Waltmétres, — Toiles de contrôle, — Ghiimeires — Arer- 
tHiszseurs de teuclon, — Tadicateurs dé phises, el 


PHOTOGRAPHIE 


l'arAscohe Cilypaoecone, Lomme, Taxipholtes, _— LANISTTS le ri 


jcétiour et d'agramssement, SiéTÉMECTpes, te, 
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